
マラリア原虫核酸キット

Loopamp® マラリアPan検出試薬キット

Loopamp® マラリアPf検出試薬キット

Loopamp® マラリアPv検出試薬キット

4-1. 全血を30 µL添加する*2 

1. 必要テスト（検体数＋陰性コントロール）分の検体処理チューブを検体処理チューブラックに置く

（＊がついている項目は、注意事項参照のこと）

4-2. 検体を添加した検体処理チューブの蓋
を閉める

4-3. 各全血について、ステップ4-1から
4-2を繰り返す

5. 陰性コントロール30 µLを検体処理チューブに添加する

4-1. 乾燥ろ紙血を5 mmパンチャーで打ち
抜く*3 

4-2. 打ち抜いたろ紙血をピンセットを用い
て検体処理チューブに添加する*4 

2. 各検体処理チューブの蓋を開け、334 mmol/L NaCl溶液を30 µL添加する*1 

4-3. 検体を添加した検体処理チューブの蓋
を閉める

4-4. パンチャーとピンセットを0.5%次亜
塩素酸ナトリウム水溶液で清掃する*5

4-5. 各乾燥ろ紙血について、ステップ4-1
から4-4を繰り返す

全血の場合 乾燥ろ紙血の場合

体 外 診 断 用 医 薬 品

承認番号

30700EZX00033000 

30700EZX00034000

30700EZX00035000

簡易操作マニュアル・操作上の注意事項

3. 開けた蓋は検体処理チューブの上に載せておく

4. 検体を添加する

◆ 本製品の詳細は、電子化された添付文書にてご確認の上ご使用ください ◆

6. 検体処理チューブを5分間75℃で加熱する*6

・加熱後、室温で2分間放置後、検体処理チューブを3～5回転倒混和する

・吸着剤チューブをタップして粉をほぐす

・検体処理チューブを3～5 回転倒混和後、検体処理チューブの内容物をチューブの底に振り落とす



8. 検体処理チューブを吸着剤チューブにねじって取り付ける

9. 吸着剤チューブを振って良く混ぜる（縦に10回、横に10回程度） *8

18. LAMP反応を開始する(65.0℃、40分)

・混ぜた後、チューブはチューブスタンドに横にして置く

10. マラリア検出用乾燥試薬を取り出す（検体数＋２本) *9

14. サンプル溶液を反応チューブに滴下し、蓋を閉める*12

16. サンプル溶液を反応チューブの底から蓋へ輸送する*13

・溶液を蓋から底部、底部から蓋へ輸送する

17. 反応チューブ振ることで、溶液をチューブ内で5往復させる

・タイマーで2分間はかり、乾燥試薬を溶解する

5 times 

7. 吸着剤チューブのキャップをゆっくり開け、スタンドに置く*7

11. マラリア検出用乾燥試薬のアルミパックのチャックを直ちに閉める*10

12. 滴下注入キャップの先端に、吸着剤チューブのキャップを取り付ける

13. 滴下注入キャップを吸着剤チューブに取り付け、吸着剤チューブのキャップを外す*11

15. スポイトで陽性コントロールを反応チューブに入れる

02:00



注意事項

*1 

*3 

*2 • 蛍光目視検出を行う場合、ヘパリン血を用いる
ことを推奨
ＥＤＴＡ塩を抗凝固剤として使用しないこと

• チップ先端を抽出液に深くつけて添加する

1 mol/L NaCl溶液と滅菌蒸留水を1:2で混合して調製する
クリーンな環境で事前に調製しておくこと

• ろ紙はQIAcard FTA Classic等を使用する
• 血液が付着した中心部を打ち抜く
（必要に応じて打ち抜く前にろ紙の周辺部をカットしておく）

乾燥血液ろ紙は手で触れず、パンチャーの上から
ピンセットを用いて検体処理チューブに添加する

パンチャーは0.5%次亜塩素酸ナトリウム
水溶液を含ませたペーパータオルを5回、
乾燥したペーパータオルを5回打ち抜く

*4 

*5 

加熱後のチューブは熱いので注意。チューブ底部は触らないこと*6 

0.5% 次亜塩素酸
ナトリウム水溶液
ペーパータオル

乾燥ペーパータオル

吸着剤チューブのキャップを捨てないこと*7 



吸着体の粉が残らず、溶液全体
が茶色※になるまで混ぜる
※検体によって色は多少異なる

必要本数の反応チューブをハサミ
で切り、取り出す

反応チューブの2本の線の間まで
サンプル溶液を滴下する

◆使用後のPUREデバイス、 反応チューブ、陽性コントロール用スポイトはチャック付き
ビニール袋に入れてできるだけ速やかに廃棄する

サンプル溶液を反応チューブの蓋に輸送し、
そのまま2分間放置する

上線（35 µL）

下線（25 µL）
液表面

*8 

*9 *10 残りのマラリア検出用乾燥試薬は、アルミ
パックに入れて確実にチャックを閉めて
保存すること

先端を上に向けて
キャップを外す

*11 

*12 

*13 
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AMK8248製造販売元

本製品の使用上又は取扱い上の注意については、最新の電子化された添付文書、取扱説明書又は使用説明書をご参照ください。

製品名 包装単位 貯蔵方法 有効期間 製品コード 製品 分類

Loopamp® マラリアPan検出試薬キット 48テスト分 室温保存 12ヵ月間 LMP564 体外診断用医薬品

Loopamp® マラリアPf検出試薬キット 48テスト分 室温保存 12ヵ月間 LMP565 体外診断用医薬品

Loopamp® マラリアPv検出試薬キット 48テスト分 室温保存 12ヵ月間 LMP563 体外診断用医薬品

Loopamp PURE DNA抽出キット 90テスト分 室温保存 2年間 LMP802 一般品

製品情報
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